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Red Red Mareográfica NacionalMareográfica Nacional: : 
19 19 estaciones          estaciones          18 DCP18 DCP

I. Sn Felix         26º 17’ S 80º 07’ W

I. Pascua            27º 09’ S 109º 27’ W

Antofagasta          23º 39’ S  70º 24’ W

Valparaíso             33º 02’ S 71º 37’ W

I. J. Fernandez     33º 37’ S 78º 50’ W

Puerto Montt     41º 29’ S    72º 58’ W

Puerto Soberania  62º 29’ S    59º 38’ W

I. Diego Ramirez  56º 30’ S    68º 43’ W

EstacionesEstaciones GLOSS: 6GLOSS: 6
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SEA LEVEL STATIONS
SELF CONTAINED DIGITAL PLATFORM



INICIO OPERACIÓN ESTACIONES

Estación Inicio de 
mediciones

Activación 
DCP

Continental
Antofagasta 06-Dic-45 06-Abril-99

Valparaíso 02-Ene-44 12-Dic-85

Puerto Montt 01-Ene-45 04-Mayo-99

Soberanía 04-Nov-64

Insulares
Pascua 16-Ene-57 14-Abr-86

San Felix 02-Dic-88 14-Oct-1987

Juan 
Fernández

22-Ago-52 24-Ago-90



Plataforma
Satelital



CONFIGURACIÓN  DCPs



batería

regleta de
conección

antena

panel solar

Sensor
Tº aire

Conección GPS

GPS

Circuitos 
internos

SensorSensor
Nivel del marNivel del mar

SensorSensor
temperaturatemperatura



TRANSMISIÓN DE DATOS

HANDARHANDAR

GOESGOES



Antofagasta: 14

Valparaíso: 14

P. Montt: 14

I.Sn Félix: 14

I.Pascua: 14

J. Fernández: 14

TRANSMISIÓN HORARIA:TRANSMISIÓN HORARIA: se 
recibe las variables en un minuto
específico de la hora para cada 
estación

CASI TIEMPO REAL

Las DCP SHOA registran:

Nivel del mar: cada 6 minutos

Temp. agua: horaria

Temp. aire: horaria

Presión atmosférica: horaria



DURACIÓN TRANSMISIÓN:DURACIÓN TRANSMISIÓN: 24 segundos     
(ayuda a identificar posibles derivas temporales)

DCPDCP--GOESGOES--NESDIS:NESDIS: una vez que la información ha 
sido transmitida a GOES, SHOA se conecta a 
NESDIS: telnet

* Potenciación de software PRODEMA



RECEPCIÓN DE DATOS 
EN SHOA

SHOASHOA

WALLOPSWALLOPS



FRECUENCIAFRECUENCIA:: actualización de bases de datos diariamente
o según necesidades      

Apoyo en comisiones del SHOA
Monitoreo para apoyo al programa de alerta de tsunamis



¿ cómo accesa SHOA a la información?

edición terminal ayudaconectar

Sistema 
remoto

Nombre de host:

Puerto:

Tipo de terminal:

200.29.60.76

telnet

vt.100

cancelarconectar

Check Point FireWall-1 authenticated Telnet server running on 
dcswall

User:
password:

**** DAPSA / Press NEW-LINE to begin logging on ****

AOS/VS 7.73.00.00 / EXEC-32 7.73.00.00  12-Mar-03 17:47:47     
@TCON0

Username:
Password:

Most recent logon       12-Mar-03       12:15:18

***  BULLETINS  ***

DISPLAY COMPLETE
>>> DO MSG LIST_ID 1



¿ cuál es el formato de los datos?
93202BDA03086085618G43+0NN047E9000308
0545 0532 0538 0538 0538 0534 0543 0549 0527 0556 0532 0543 0548 0538 0553 0531
0551 0538 0547 0545 0545 0547 0543 0545 0541 0548 0541 0544 0545 0546
2922 2918 2919 2921 2928 2929 2918 2932 2925 2933
2921 2918 2916 2924 2933 2924 2926 2928 2926 2931
00
00
21.4
24.6
1027.4
11.6
11.6

ADC020D203086042423G42-0NN047E9000201
1022 1020 1019 1019 1014 1017 1016 1016 1018 1017 1018 1020 1016 1017 1019 1013
1011 1011 1012 1016 1015 1014 1018 1018 1018 1019 1018 1017 1018 1020
17.0
19.3
19.4
1020.1
12.8
12.7

ADC063D803086104631G43-4NN047EFF00194
1045 1052 1056 1060 1064 1069 1074 1077 1081 1087 1096 1106 1110 1111 1119 1130
1139 1146 1150 1153 1158 1165 1172 1179 1186 1195 1203 1212 1220 1229
13.5
13.4
1020.4
12.6
12.5

AntofagastaAntofagasta

I. I. PascuaPascua

P. P. MonttMontt

NM
Tºa1

Tºa2
Tºw

Pºatm Volt



PROCESAMIENTO 
DIARIO DE LA 

INFORMACIÓN



Base de Base de datosdatos access:access:: SHOA dispone de base de datos annual
de todas la variables colectadas por las DCP 



CONTROL DE 

CALIDAD



Antofagasta GLOSS Station
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1.1. Control Control inicialinicial :: contrastación de mediciones simultáneas

pocos
centímetros



2.2. Control Control diariodiario



3.3. InformaciónInformación horariahoraria y de y de alta frecuenciaalta frecuencia



4.4. Control Control MensualMensual :: se realiza en base a:

Análisis Armónico:  software SLPR2

residuos              R(t) = P(t) – O(t)

-10 < R(t) < 10







cortar

9 - 719 - 17

cortar

1 hr





5.5. Control Control ObservadorObservador de de MareasMareas ::
Lecturas de regla de mareas,
Presión atmosférica, temperatura 
del agua y del aire en la estación



Ant o fa g a s t a

0 .4

0 .5

0 .6

0 .7

0 .8

0 .9

1

1 .1

1 .2

19
47

19
50

19
53

19
56

19
59

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
98

20
01

(m
)

6.6. DatosDatos históricoshistóricos:: en base a NMM



INFORMACIÓN  ONLINE
@








